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RTS BST 
B C 0 




aUS-VERBINOER PIN 



Ansicht Bestuckungsseite 
BmA CO CTOpOHbl OCHaUIBHMfl 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 1 
Pacno/ioRceHMe Aeraneii 1 
Component Location 1 



0 



525 5018 
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Ansicht Ldtseite 

BliA Ha BblBOAfal CO CTOpOHbl naHKM 

Soldering End View 

BU5-VERB1N0ER PIN 



Position der Baueiemente 2 
Pacnono)KeHiie Aeraneii 2 
Component Location 2 



0 



525 509.8 










Position der Baueiemente 
Pacnono^KeHMo aexaneM 
Component Location 




Ansicht Bestiickungsseite 
BmA CO CTOpOHb) OCHatUeHMfl 

View of Insertion End 



PIN-ANSCHALTUNG 
0 525 501.6 
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Ansicht BestOckungsseite 
Bma CO CTOpoHbi ocHauieHMn 
View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
PacnoiioxoHMe Aeraneii 
Component Location 



A 



RiCHTUNGSSCHALTER 

507.3 
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A 

Position dor BousloniontB REGELTEIL SV/tA 

Pacno/io%eHMe aeraneM 

Component Vacation §25 561.0 



Ansicht BestUckungsseite 

BmA CO CTOpOHb) OCHaUiSHUfl 

View of Insertion End 
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Ansicht BestQckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHaiAOHUfl 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
PacnoiioxeHMe AsrandM 
Component Location 



REGELTEiL 15V/36V 
525 559.6 














Ansicht Bestilckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHaUieHHH •>- 

View of Insertion End 

Position der Bauelemente 1 BUS-VER3INDER MAT 

Pacnono^KOHMe Aeraneii 1 A 

Component Location 1 S2S 511.2 













Ansicht L5tsaite 

BmA Ha BbIBOAbI CO CTOpOHbl nailKM 

Soldering End View 

BUS -VERBiNDER MAT 



Position der Bauelemente 2 
PacnonoxceHMe AeTaneii 2 
Component Location 2 



A 



S35 S11.2 











9 




Ansicht BestUckungsseite 



Bma CO CTOpOHblOCHameHMn 
View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
PacnonoxceHkie AeraneM 
Component Location 



STROMMESSER 
S25 53J.5 



0 



















Ansicht BestUckungsseite Position der Bauelemente 

Bma CO cTopoHbi ocHameHMR PacnonoJKeHwe HeraneM ^ ZUSATZQUELLE 

View of Insertion End Component Location 



526 543.4 
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Ansicht BestUckungsselte 

BmA CO CTOpOHbl OCHaUleHHR 

View of Insertion End 



Position der. Bauelemente 
Pacnono*eHHe AOTanePi 
Component Location 



SlGNAU3Ef€RAT0R 
525 53C.6 
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Ansicht Bestuckungsseite 



BmA CO CTOpOHbl ocHameHiiR 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
Pacnono*eHne fleranew 
Component Location 



MESZS'r£LL£NUMa>iALTER 
525 505.7 



.a:| 
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Ansicht BestUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbi ocHameHtiB 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 
Pacnono)KeHMe Aeraneti 
Component Location 



MATRIX 



0 



525 503.2 
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Ansicht BestOckungsseite 

CO CTOpoHbi ocHameHUfl 

View of Insertion End 



Position der Bauelemente 1 
PacnonoxteHMe fleTaneii 1 
Component Location 1 



BUS-VER BINDER FE 




0 



525 555.5 











25 




Ansicht LStseite 

BmA Ha BbIBOAbI CO CTOpOHbl naMKM 
Soldering End View 

BUS-VER BINDER FE 



Position der Baueiemente 2 
Pacno/io;KeHtie AeTanePi 2 
Component Location 2 



A 















Ansicht BestUckungsselte 

Bma CO CTOpOHbl OCHameHMR 

View of Insertion End 



Position der Bauetemente KOMPARATOR 

Pacnonowei-me Aeraneii 
Component Location 



8 



525 537.0 
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Ansicht BestUckungsseite 

Bma CO CTOpOHbl OCHamdHMR 

View of Insef tion En<^ 



Position der Bauelemente 
Pacnono>KeHMe Aoraneti 
Component Location 



Z^»4PljlLSG£NEftArC»7 
















Ansicht Bestuckungsseite 
BmA CO CTOpOHbl OCHaUJieHMH 

View of Insertion End 


Position der Bauetemente 




ADU-ANALOGTEIL 




Pacnonb>Ke'Hiie Aeranew 






Component Lodation 


B 


529.0 
























Ansicht Bestuckungssefte 

BmA CO CTOpOHbl OCHam&HMR 

Vjew of Insertion End . Position der Bauelemente 

PacnonoweHiie flOTa/TeM 
Component Location 



ADU-DIGITALTEIL 
B 52S 531.3 
















Ansicht BsstUckungsseite 

BmA CO CTOpOHbl OCHameHMfl 

View of insertion End 



Position der Baueiements 
PacnonoKeHMe Aeraneii 
Component Location 



B 



AOU- 



■PRUFANZEIGE 

582.8 


















